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משאבת אינסולין Tandem Mobiמתן בולוס

25

הזלפת בולוס ממושך

12
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3

השתמש בהגדרות ברירת המחדל 
או הקש על Deliver Now )אחוז 
ההזלפה עכשיו( כדי לעדכן את 

אחוזי ההזלפה עכשיו

כדי לאשר את הבקשה לחץ 
Confirm )אישור(

לחץ על סמל הטיפה להזלפת
הבולוס

 הערה: נדרשת תכונת אבטחה כגון זיהוי
פנים או קוד לפני תחילת מתן הבולוס

4

הקש על מתג ההפעלה

 Next כדי לשמור את המידע לחץ
)הבא(

 הערה: בחר את משך הזמן להזלפת הבולוס.
ניתן לבחור בין 15 דקות ל-8 שעות

אם תרצה לשנות את משך זמן מתן 
הבולוס לחץ על 2hrs )שעתיים(



Tandem Mobi

.Tandem Diabetes Care הוראות אלה ניתנות ככלי עזר לאנשים שכבר מכירים את השימוש במשאבת אינסולין
לא כל המסכים מוצגים. למידע מפורט יותר על תפעול משאבת האינסולין Mobi, אנא עיינו במדריך למשתמש שלה.

מידע בטיחות חשוב: משאבת האינסולין Mobi עם טכנולוגיית +Control-IQ מיועדת לניהול סוכרת מסוג 1 אצל אנשים 
מגיל שנתיים ומעלה.

+Control-IQ אצל ילדים מתחת לגיל שנתיים עם סוכרת מסוג 1. כמו כן, אין  אין להשתמש בטכנולוגיית  אזהרה: 
להשתמש בה אצל חולים הזקוקים לפחות ממינון אינסולין יומי כולל של 5 יחידות שלאינסולין ליום או ששוקלים פחות 

מ-9 קילוגרמים, שכן אלו הערכים המינימליים הנדרשים כדי ש-+Control-IQ יפעל בבטחה.
 בקרו באתר tandemdiabetes.com/safetyinfo למידע בטיחות חשוב נוסף.
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