
לפני שמתחילים ודאו שיש לכם את הפריטים הבאים: 	 .1

• מחסנית אחת סגורה  

• בקבוקון אינסולין תואם בטמפרטורת החדר,   

• פד לאלכוהול  

• סט עירוי חדש   

• הוראות שימוש של סט עירוי )IFU(, הנמצאות בקופסת המוצר של סט העירוי  

שטפו ידיים עם סבון ומים  .2

נקו את החלק העליון של בקבוקון האינסולין בעזרת פד אלכוהול.  .3

בדקו את כל האריזה והחומרים לגילוי סימני נזק לפני השימוש. השליכו חומרים פגומים.  .4

 Load cartridge פעולות(, לאחר מכן לחצו על( Action לנייד. בסרגל הניווט לחצו על Tandem Mobi פתחו את אפליקציית  .5
)טען מחסנית(.

.Tandem Mobi הקישו על כיצד למלא מחסנית כדי לצפות במדריך כיצד למלא את מחסנית  .6

הוציאו את המחסנית מהאריזה הסטרילית שלה.  .1

משכו את הבוכנה כלפי מטה לחלוטין ולאחר מכן דחפו אותו בחזרה למעלה כדי   .2
להוציא את האוויר מהמחסנית. חזור על פעולה זו פעמיים

משכו את הבוכנה כלפי מטה עד לנפח הרצוי. הטבעת העליונה על הבוכנה צריכה   .3
להיות מיושרת עם סמן הנפח הרצוי.

הפכו את המחסנית כאשר הבקבוקון עדיין מחובר, ושחררו באיטיות את הבוכנה.   .3
אינסולין עשוי להתחיל לזרום מהבקבוקון אל המחסנית.

משכו לאט את בוכנה עד לנפח האינסולין הרצוי.  .4

הערה: חייבות להישאר לפחות 30 יחידות אינסולין במחסנית לאחר מילוי הצינורית

הכנת המחסנית
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שימו את בקבוקון האינסולין עומד על משטח ישר,  ואז הכניסו את המתאם לפתח   .1
הבקבוקון.

דחפו את הבוכנה כלפי מטה כדי להוציא אוויר מהמחסנית לתוך הבקבוקון.   .2

מילוי מחסנית
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1.  סובבו את הבוכנה נגד כיוון השעון כדי להוציאו מהמחסנית.

הוצאת המחסנית מהסט

לחצו על לשונית השחרור ומשכו את מתאם הבקבוקון קדימה כדי להוציא את   .2
המחסנית מהסט.

.t:lock™‎-סובבו את מתאם הבקבוקון נגד כיוון השעון כדי להסירו ממחבר ה  .3

יש להשליך מחטים, מחסניות, רכיבי הסט וערכות העירוי המשומשות כראוי ולפעול  	 .4
לפי ההוראות בתקנות המקומיות.

לפי ההוראות לטעינת  ופעלו   Tandem Mobi Mobile פתחו את אפליקציית 
מחסנית חדשה

הפרדו את הבקבוקון מהמתאם.  .5

בדקו את המחסנית לאיתור בועות אוויר.  .1

החזיקו את המחסנית זקופה לחלוטין והקש כך שכל בועות האוויר תעלנה למעלה  .2

דחפו באיטיות את הבוכנה כלפי מעלה, כדי שכל בועות האוויר תצאנה מהמחסנית 	 .3

חזרו על שלבים 1-3 לפי הצורך עד שלא יהיו בועות אוויר במחסנית.  .4

בדוק את המחסנית 



Tandem Mobi

.Tandem Diabetes Care הוראות אלה ניתנות ככלי עזר לאנשים שכבר מכירים את השימוש במשאבת אינסולין
לא כל המסכים מוצגים. למידע מפורט יותר על תפעול משאבת האינסולין Mobi, אנא עיינו במדריך למשתמש שלה.

מידע בטיחות חשוב: משאבת האינסולין Mobi עם טכנולוגיית +Control-IQ מיועדת לניהול סוכרת מסוג 1 אצל אנשים 
מגיל שנתיים ומעלה.

+Control-IQ אצל ילדים מתחת לגיל שנתיים עם סוכרת מסוג 1. כמו כן, אין  אין להשתמש בטכנולוגיית  אזהרה: 
להשתמש בה אצל חולים הזקוקים לפחות ממינון אינסולין יומי כולל של 5 יחידות שלאינסולין ליום או ששוקלים פחות 

מ-9 קילוגרמים, שכן אלו הערכים המינימליים הנדרשים כדי ש-+Control-IQ יפעל בבטחה.
 בקרו באתר tandemdiabetes.com/safetyinfo למידע בטיחות חשוב נוסף.

של  הלוגואים   ,Tandem Diabetes Care שמורות.  הזכויות  כל   .Tandem Diabetes Care, Inc  2025  ©
 Tandem הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Control-IQ+-ו Tandem, TruSteel, t:slim X2

Diabetes Care, Inc. בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.




