
 Out of Range אם החיישן מתנתק מהמשאבה, התרעת
)מחוץ לטווח( תוצג באפליקציה.

כדי להתחבר מחדש, יש לקרב את המשאבה לחיישן 
ולוודא שהמשאבה והחיישן נמצאים באותו צד של הגוף 

ובטווח ראייה זה מזה
 הערה: עד שניתן יהיה לחבר מחדש את החיישן, יש להשתמש 

בגלוקומטר על מנת לקבל החלטות לגבי הטיפול.

אם המשאבה מתנתקת מהאפליקציה,
תופיע באפליקציה הודעה. כדי להתחבר מחדש,
ודאו שה-®Bluetooth עדיין מופעל ושהמשאבה

והטלפון החכם נמצאים במרחק של פחות מ-1.5 מטרים 
ובטווח ראייה זה מזה

B A
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 ,)CGM( להלן מספר צעדים שיש לנקוט כאשר חיישן דקסקום
 Tandem Mobi או אפליקציית ,Tandem Mobi משאבת האינסולין

אינם מתקשרים זה עם זה

אם החיבור לא מתחדש תוך 5 דקות, סגור או עצור 
בכוח את האפליקציה ולאחר מכן פתח אותה שוב

 הערה: אם עדיין אין חיבור, כבה את חיבור ה-Bluetooth והפעל אותו 
שוב. אם עדיין נתקלת בבעיות, בחר Tap for help )הקש לקבלת עזרה(



הזלפת  אינסולין

המשאבה תמשיך לספק אינסולין באזלי בהתבסס על הגדרות הפרופיל  ✓
האישי. אם תוכנת קצב זמני, הוא ימשיך בהתאם למשך הזמן שתוכנת.

ניתן לבקש מתן בולוס דרך כפתור הבולוס המהיר במשאבה, אם הוא הופעל  ✓
באפליקציה. 

כל בולוס פעיל שתוכנת לפני אובדן החיבור ימשיך. ✓
המשאבה תמשיך לקבל ערכי CGM, ואם טכנולוגיית +Control-IQ מופעלת,  ✓

היא תמשיך להתאים את מתן האינסולין.

כדי לעצור את הזלפת האינסולין, יש לנתק את הצינורית מאתר העירוי. ✓

נוריות מצב משאבה

המשאבה תמשיך לספק הודעות על התראות, התרעות ומצב המשאבה  ✓
באמצעות נוריות סטטוס המשאבה.

התרעות יעצרו את הזלפת האינסולין. כדי לחדש את הזלפת האינסולין, ✓
יש ליצור את החיבור מחדש. 	

לא ניתן לבטל התראות והתרעות מכפתור המשאבה. ✓
אם פונקציית הנודניק מופעלת, ניתן להשתיק אותן למשך פרק זמן מוגדר על  	

ידי לחיצה מהירה ושחרור של לחצן המשאבה שלוש פעמים.

תצוגת אפליקציה לנייד

ייתכן שחלק מהמידע של המשאבה לא יוצג עוד באפליקציה לנייד )למשל,  ✓
אחוז טעינת סוללה או כמות אינסולין במחסנית, IOB, היסטוריית משאבה(

מכיוון שלא ניתן להציג נתונים באפליקציה במהלך אובדן חיבור, יופיע אזור  ✓
אפור בגרף המגמות.

* CGM נמכר בנפרד

השפעת אובדן הקישוריות

משאבת אינסולין Tandem Mobiטיפים לקישוריות

טיפ למשאבה: המשאבה מקבלת תקשורת רק ממכשיר 
מקושר ידוע כגון חיישן CGM תואם או טלפון חכם אישי. 

עליך להתאים כל מכשיר למשאבה שלך. התקשורת 
האלחוטית של המשאבה מוגנת באמצעות הצפנה ואימות.
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Tandem Mobi

.Tandem Diabetes Care הוראות אלה ניתנות ככלי עזר לאנשים שכבר מכירים את השימוש במשאבת אינסולין
לא כל המסכים מוצגים. למידע מפורט יותר על תפעול משאבת האינסולין Mobi, אנא עיינו במדריך למשתמש שלה.

מידע בטיחות חשוב: משאבת האינסולין Mobi עם טכנולוגיית +Control-IQ מיועדת לניהול סוכרת מסוג 1 אצל אנשים 
מגיל שנתיים ומעלה.

+Control-IQ אצל ילדים מתחת לגיל שנתיים עם סוכרת מסוג 1. כמו כן, אין  אין להשתמש בטכנולוגיית  אזהרה: 
להשתמש בה אצל חולים הזקוקים לפחות ממינון אינסולין יומי כולל של 5 יחידות שלאינסולין ליום או ששוקלים פחות 

מ-9 קילוגרמים, שכן אלו הערכים המינימליים הנדרשים כדי ש-+Control-IQ יפעל בבטחה.
 בקרו באתר tandemdiabetes.com/safetyinfo למידע בטיחות חשוב נוסף.

של  הלוגואים   ,Tandem Diabetes Care שמורות.  הזכויות  כל   .Tandem Diabetes Care, Inc  2025  ©
 Tandem הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Control-IQ+-ו Tandem, TruSteel, t:slim X2

Diabetes Care, Inc. בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.




