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TruSteel סט העירויt:slim X2 משאבת אינסולין

⚠ אזהרה:   אין להחליף סט עירוי לפני השינה, תמיד צריכה להיות אפשרות לבדוק מהי רמת הסוכר שעתיים לאחר מילוי המשאבה והחלפת סט העירוי
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ביד אחת, צבטו את העור 
באזור ההחדרה שבחרתם כדי 
לסייע בהרחקת העור מרקמת 

השריר.

מלאו את הצינורית על פי 
ההוראות המפורטות במדריך 

למשתמש של משאבת האינסולין 
.Tandem T:SLIM X2

⚠ אזהרה: אין למלא את הצינורית 
כאשר סט העירוי מחובר אל הגוף.

החדירו את המחט ושחררו את 
העור שצבטתם. 

בעת מילוי הצינורית, אחזו את 
מחט הפלדה כאשר היא פונה 
כלפי מטה. וודאו שאין אוויר 

בצינורית. הפסיקו לאחר טפטוף 
של שלוש טיפות אינסולין מתוך 

המחט.

הסירו את הנייר המגן מעל 
תושבת הצימוד וחברו אותה 
למיקום המאפשר גישה קלה.
⚑ הערה: וודאו שהצינורית בין 
מחט המחדיר והתושבת אינה 

מתוחה מדי

סובבו בעדינות, משכו והסירו 
את המדבקה מעל מחט הפלדה.

פתחו את האריזה והסירו את 
מכסה המגן מעל מחט המחבר.

⚑ הערה: יש לנקות את האזור 
המיועד להחדרה באמצעות חומר 

חיטוי בהתאם להוראות הצוות 
הרפואי. יש לוודא שהאזור יבש 

לפני החדרת סט העירוי.

כדי לחבר את צינורית סט 
העירוי אל מחבר ה-t:lock שעל 
המחסנית, סובבו את המחבר עם 

כיוון השעון עד שיתהדק ואחר 
כך סובבו עוד רבע סיבוב כדי 

לאבטח את החיבור.
⚠ אזהרה: אין לפתוח מחבר זה 

שוב.

אחזו את מחט המחבר בנקודה 
שבה היא מתחברת עם הצינורית 

והכניסו אותה לתוך תושבת 
הצימוד. עליכם לשמוע נקישה.

עסו והצמידו היטב את הסרט 
הדביק אל העור.

⚠ אזהרה: אין לנסות ליישר את 
הסרט הדביק אם הוא התקפל.

תוך אחיזה בכנפיים שעל סט 
העירוי, הסירו בזהירות את נייר 

המדבקה שמתחת למחט.

דלגו על שלב "מילוי הקנולה", 
כוונו את תזכורת אזור העירוי 

ל-48 שעות, כתלות בסוג 
האינסולין שלכם, וחדשו את 

זרימת האינסולין.
⚠ אזהרה: תמיד בדקו את רמות הסוכר 
שלכם שעה עד שעתיים לאחר החדרה 

כדי לוודא שהמשאבה פועלת כראוי.
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הניחו את האצבע לפני תושבת 
הצימוד, לחצו בעדינות על 

צדי המחבר ומשכו את מחט 
המחבר החוצה בקו ישר.

הסירו את מכסה המגן מעל 
מחט המחבר.

הכניסו את מכסה המגן המעוגל 
אל מחט המחבר.

הכניסו לתוך תושבת הצימוד 
את המכסה המחובר למשאבה 

כאשר היא אינה מחוברת.

כאשר המחט פונה כלפי מטה, 
מלאו את הצינורית עד שתראו 

טפטוף של אינסולין מהמחט.
⚠ אזהרה: אין למלא את הצינורית 

כאשר סט העירוי מחובר אל הגוף.

הסירו מתושבת הצימוד את 
המכסה המחובר למשאבה 
כאשר היא אינה מחוברת.

אחזו את מחט המחבר והכניסו 
אותה לתוך תושבת הצימוד. 

עליכם לשמוע נקישה.

ניתוק

חיבור מחדש

לצפיה בסירטון 
סרוק את הקוד
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הוראות אלה ניתנות ככלי עזר לאנשים שכבר מכירים את השימוש במשאבת אינסולין Tandem Diabetes Care. לא כל המסכים 
מוצגים. למידע מפורט יותר על תפעול משאבת האינסולין t:slim X2, אנא עיינו במדריך למשתמש שלה.

מידע בטיחות חשוב: משאבת האינסולין t:slim X2 עם טכנולוגיית +Control-IQ מיועדת לניהול סוכרת מסוג 1 אצל אנשים מגיל 
שנתיים ומעלה.

אזהרה: אין להשתמש בטכנולוגיית +Control-IQ אצל ילדים מתחת לגיל שנתיים עם סוכרת מסוג 1. כמו כן, אין להשתמש בה 
אצל חולים הזקוקים לפחות ממינון אינסולין יומי כולל של 5 יחידות שלאינסולין ליום או ששוקלים פחות מ-9 קילוגרמים, שכן אלו 

הערכים המינימליים הנדרשים כדי ש-+Control-IQ יפעל בבטחה.
 בקרו באתר tandemdiabetes.com/safetyinfo למידע בטיחות חשוב נוסף.

 Tandem, של  הלוגואים   ,Tandem Diabetes Care שמורות.  הזכויות  כל   .Tandem Diabetes Care, Inc  2025  ©
 Tandem Diabetes Care, הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Control-IQ+-ו TruSteel, t:slim X2

Inc. בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.




